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Faisabilité de la congélation à -80°C d’un conditionnement primaire
de transplant de microbiote fécal
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La mise à disposition des seringues prêtes à l’emploi
permettra de :
1. s’adapter à toutes les pratiques d’administration
2. d’optimiser l’activité de sous-traitance
3. de traiter des patients chez lesquels la prescription

de gélules n’est pas conseillée
4. faciliter l’activité des unités
pharmaceutiques qui préparent
des transplants de microbiote
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I N T R O D U C T I O N
Au cours des dernières années les procédures  de préparation et de conservation des 

transplants de microbiote fécal ont considérablement évoluées

Les seringues nasogastriques et leurs bouchons sont-ils adaptés 
aux pratiques de conservation des transplants de microbiote ?
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Comparaison avec la composition de seringues déjà conservées à -80°C 

Analyse macroscopique

C O N C L U S I O N M A T É R I E L S  &   M É T H O D E

R É S U L T A T S 

Les seringues de nutrition entérale NUTRIFIT® sont adaptées
à l’utilisation à -80°C et à la décongélation


